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Instrucciones breves y normas de seguridad
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Calcular el volumen
del cuarto

Hacer un plan de
higiene

Colocar la maquina
cerca de la pared y
orientarla al centro
del cuarto. Encenderla.

Seleccionar el reloj Cerrar ventanas y Se inicia el proceso
segun volumen del puertas y salir del de nebulizacion
cuarto cuarto antes de 30

segundos
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No entrar en el cuarto
durante 90 minutos
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DIOPROTECTION

La desinfeccion ha
terminado sin dejar
residuos
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